[bookmark: _GoBack]药品阴凉柜、药品冷藏转运箱技术要求：
药品阴凉柜
1. 品牌压缩机
2. 数码温度显示，电子温控恒温，预设温度偏移不大于2度
3. 箱体内壁不小于4厘米，PCM工艺材质
4. 阴凉模式8-20度，冷藏模式2-8度，风冷制冷方式
5. 数据记录，USB导出功能
6. 有效容积不小于600L
7. 高、低温异常报警，传感器故障报警
药品冷藏转运箱
1.   12L级，带有安全锁扣
2.   随箱体记录仪具有温度显示屏，小票打印功能、超温短信报警功能、通过GPRS流量上传数据功能,实时定位功能
3.   导出数据格式为EXL、PDF及曲线图


