全自动化学发光分析仪参数
	1
	单机不低于300个测试/小时，综合不低于600个测试/小时

	2
	首个测试结果：不超过18分钟

	3
	单模块一次可装载不少于300个样本，可连续装载、随时替换

	4
	定标方式：全部项目两点校准定标，稳定期最高可达4周

	5
	单模块试剂位不少于45个，综合试剂位不少于90个，可随时连续装载、替换

	6
	24小时冷藏功能，工作温度8-12℃，存储温度2-8℃

	7
	▲取样采用一次性吸头（TIP头），携带污染率≤0.1PPM

	8
	反应杯盒装形式排列

	9
	※试剂种类：≥104个检测项目，包含：肿瘤标志物、甲状腺、性激素、传染病（需含：乙丙梅艾检测）、糖代谢、心血管及心肌标志物类、炎症监测（需包含IL-6、PCT等）等，必要时需提供注册证复印件

	10
	需满足2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购A组中选企业(HCG、性激素六项、C肽、胰岛素试剂类)及2024年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购A组中选企业(肿瘤标志物及甲状腺试剂类)
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